TEHNISKA SPECIFIKACIJA

“Medicinas iekartu un iericu piegade SIA "TALSU VESELIBAS CENTRS" vajadzibam

Visparigas prasibas:

1)

Piedavajuma cena jaieklauj visas izmaksas, kas saistitas ar piegadi, transportu un iekartas
nodosanu ekspluatacija. Nododot ekspluatacija preci piegadatajs nodrosina preces uzstadiSanu,
parbaudi un lietotaja apmacibu, izsniedzot apmacibu apliecinoSu dokumentu, pievienojot
lictoSanas instrukciju latvie$u valoda, atbilstosi 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta
noteikumu Nr.461 "Medicinisko ieric¢u noteikumi" prasibam;

2)

Piedavatas II a, IT b un III klases mediciniskas ierices un iekartas jabut registrétas Zalu valsts
agentiiras timeklvietné LATMED datu bazé

3)

Ja attiecinams piedavajuma cena jaieklauj visas izmaksas, kas saistitas ar iekartas uzstadisanu,
nemot vera iekartas tehniskas prasibas un Pasttitaja telpas tehnisko stavokli un €kas tehniskos
pieslégumus.

4)

Piegade divu ménesu laika no pasiitijuma veikSanas dienas;

5)

Piedavatajam precém garantijas termins ir 24 (divdesmit ¢etri) ménesi no pienemsanas —
nodosanas akta abpusgjas parakstiSanas dienas;

6)

* Pretendents tehniskaja piedavajuma norada preces razotaju un modelim atbilstoSos parametrus;

7

** Parametru atbilstibu pamatot ar noradi uz tehniskajam datu lapam ("data sheet") jeb
informativiem materialiem, kas apliecina atbilstibu (originalvaloda un tulkojumi latviesu valoda),
noradot atsauci tehniskaja piedavajuma uz konkréto lapaspusi;

9)

Visas piedavatas Preces ir jaunas, ieprieks nelietotas un nesatur ieprieks lietotas vai atjaunotas
sastavdalas vai komponentes;

10)

Pretendentam ir piedavatas preces EK atbilstibas deklaracijas kopija atbilstosi regulas 2017/745
prasibam un CE sertifikata kopija;

11)

Pretendents garanté mediciniskas ierices un iekartas servisa un remonta pakalpojumus visa $Ts
mediciniskas ierices/ickartas paredz&taja ekspluatacijas laika (ja tads ir noteikts); mediciniskas
ierices/iekartas tehnisko uzraudzibu tas noteiktaja garantijas laika; sertificétu rezerves dalu piegadi;
nododot ekspluatacija iericu/iekartu elektrodrosibas parbaudi, funkciju testéSanu un novertésanu
atbilstosi Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicinisko ieri¢u noteikumi" noteiktajam
prasibam un janodod parbauzu apliecinosi dokumenti kopa ar pienemsanas nodosanas aktu.

Nr.
p.k.

Preces Detalizéts preces apraksts vieniba | nepiecieSamais
nosaukums daudzums

Lazera Vairaki rezimi Gb.
terapijas Regulgjama frekvence 1-100 000 Hz
iekarta Skarienjutigs displejs
Programmeétais arstéSanas laiks
Skanas signals arst€Sanas beigas
Lazera avota aktivizéSana

Avarijas “stop” poga

Piegadataja varda: Pasiititaja varda:

Ingrida Savicka, Valdes priekSsedétaja







